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 Reszinkronizációs ingerlés kivitelezése során a bal kamrai elektróda implantációja gyakorlott operátorok 
esetén is kihívást jelenthet. Emiatt csak igazoltan sérült, a pacemaker beállításainak módosításával nem korrigálható 
esetekben kerül sor új bal kamrai elektróda implantációjának kísérletére.

-

-

impedancia és threshold normalizálható volt majd új sokkelektróda implantációjára került sor.

kamrai elektródasérülés gyanúját.

 During the procedure of cardiac resynchronisation therapy, positioning of the CS electrode can be chal-
lenging. According to this observation, implantation of a new CS electrode should only be reserved for the completely 
fractured or broken leads. 

-
cantly increased pacing threshold and impedance of the shock and left ventricular electrode simultaneously at the same 

-
reshold values. During the follow-ups the patient became asymptomatic and the biventricular capture remained constant.

 Ten years after the failure of the pace/sense part of the shock electrode, the high voltage part has been 

excluding the right ventricular shock coil, the left ventricular capture could be restored. The previous situation showed 
the fracture of the left ventricular electrode falsely.

Bevezetés

A CRT-D-kezelés az egyik alappillére az alacsony ejek-
ciós frakcióval járó, optimális gyógyszeres terápia el-
lenére is szimptomatikus szívelégtelenségnek, ameny-

szempontból a jobb kamrai, illetve jobb pitvari elektró-

-

CS-ágrendszerbe való elhelyezése gyakrabban jelent 
kihívást. Elektródadiszfunkció gyanú esetén ezért el-

mellett csak akkor döntsünk, ha programozással a fel-
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Esetismertetés

-

instabilitással járó kamrai tachycardia, bal Tawara-
szár-blokk és rossz balkamra-funkció miatt szekunder 

-
cularis pace arány miatt még ebben az évben AV-cso-
mó-abláció történt. 2009-ben az ICD által többször de-

impedancia és oversensinget okozó elektromos zaj-
események miatt osztályos obszerváció történt. Átvi-
lágítás során makroszkópikus sérülést nem észleltünk, 

sense elektródaimplantáció és telepcsere történt. Az 
utolsó generátor cserére 2016-ban került sor, majd a 
2018 májusában történt ambuláns kontroll és rutin 12 

mellett jobb kamrai VVI pacemaker-ritmus volt látható 
bal kamrai no capture mellett .
Az interrogáció során detektáltuk, hogy a korábban sta-
bil impedancia trend görbékben a sokkelektróda magas 

-
-

ohm fölé került, míg a bal kamrai elektróda impedanciá-
. A jobb kamrai pace/sense 

elektróda impedanciája továbbra is stabil maradt. Sa-
ját ritmus a korábbi AV-csomó-abláció miatt nem volt 

0,4 msec-os pulzusszélesség mellett a korábban is al-
® RV coil), 

amely magasabb volt, mint a programozott pulzusam-
plitúdó (2 V @ 0,4 msec). Megemelt bal kamrai pulzu-
samplitúdóval a bal kamrai ingerlést ismételten sikerült 
elérni. A jobb kamrai threshold nem változott.
Az átvilágítás során a sokkelektróda makroszkópikus 
sérülése látszott a proximális szakaszon, a clavicula 
alatt. A bal kamrai elektródán látható törés nem volt 

.
A nagymértékben és hirtelen megemelkedett HV-impe-
dancia és az átvilágítás során detektált sérülés miatt 
új sokkelektróda implantációja nem látszott elkerülhe-

-

-
mozási megoldást próbáltunk keresni.
Unipoláris bal kamrai elektróda révén a Biotronik Itre-

-

coil”, vagy az úgynevezett valódi unipoláris (LV tip to 
. Való-

-
rai elektróda impedanciája a korábbi 1707 ohm-ról 477 
ohm-ra változott, míg a bal kamrai threshold 1 V alá 
csökkent 0,4 msec-os pulzus szélesség mellett. Ezzel 
a beállítással új CS-elektróda implantációja elkerül-

1. ÁBRA. A beállított VVI-BIV-mód ellenére az EKG-n jobb kamrai ingerlés képe látható
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elektródát kapott. A régi – 13 éves sokkelektróda és 10 
éves pace/sense elektróda – extrakcióját a haszon-koc-

látható 
is igazolható volt, változatlanul jó ingerlési és impedan-
ciaparaméterek mellett.

Megbeszélés

kamrai elektróda meghibásodását észlelték, azonban 

sense rész azonban károsodott. Ekkor is felmerült már 
a sokkelektróda komplett extrakciója, mivel 3 éves 

beavatkozás lett volna. Végül a p/s rész elektromos szi-
getelése és új pace/sense elektróda implantációja mel-
lett döntöttek (2, 3).

gyanúja miatt történt osztályos felvétel. Ezúttal az 
eredeti sokkelektróda HV komponensének impedan-
cia emelkedése látszott, amely minden bizonnyal egy 
progresszív, dezintegráló  következ-
ményeként alakult ki több mint egy évtizeddel a p/s 

3. ÁBRA. Fluoroszkópia során észlelhető sokkelektródatörés. A-KÉP: AP-nézet. B-KÉP: az előző kép 2×-es nagyítása. A nyíl 
jelöli a törés helyét

2. ÁBRA. Szimultán impedanciaemelkedés a HV és a bal 
kamrai elektródán

4. ÁBRA. Biotronik Itrevia 7 HF-T készüléken elérhető bal 
kamrai konfigurációs lehetőségek. Világoskék színnel jelöl-
ve az eredeti programozás
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során a sokkelektróda makroszkopikus sérülését is 
észleltük, amely a 2009-es átvilágítás alkalmával még 
nem látszott. A CS-elektróda intakt volt. Mivel az ere-
deti programozás „LV tip to RV coil” volt, így az áram-
körben anódként a sokkelektróda is részt vett. Ilyen 
esetekben gondolni kell rá, hogy a szimultán észlelt, 

-
emelkedés valójában a sokkelektróda sérülésének 

-
-
-

át (477 ohm) és 1 V alá csökkent ingerlési küszöböt 
észleltünk 0,4 msec-os pulzusszélesség mellett. Így 

-
ménymentesen megtörtént 
Féléves kontrollon hibátlan biventricularis capture-t és 
ICD-paramétereket észleltünk. A bal kamrai ingerlést 

-
tikai lépések lezártával az eredeti beállítások is optimá-
lisak lettek volna.
A fentiek alapján megállapítható, hogy amennyiben két 

-

-
resni.
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